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     Diagnóstico de trombosisa  

Artículo Año 
publicación 

Tipo de 
publicación Dispositivo Casos de 

trombosis 
≤ 6 
meses 

> 6—≤ 12 
meses 

> 12——≤ 
24 meses 

> 24 
meses Resolución 

Sick et al.1 2007 
Registro 
multicéntrico 
(n = 66) 

Watchman 4 4 — — — Anticoagulación 

Cardona et al.2 2011 Comunicación de 
caso ACP 1  1 — — — Anticoagulación 

Cruz-González et al3 2011 Comunicación de 
caso ACP 1  1 — — — Anticoagulación 

Bai et al.4 2012 
Registro 
unicéntrico 
(n = 58) 

Watchman 1 — — 1b — Anticoagulación 

Chowdhury et al.5 2012 Comunicación de 
caso Watchman 1  1 — — — Anticoagulación 

Gasparini et al.6 2012 Comunicación de 
caso Watchman 1  1 — — — Anticoagulación 

Lammers et al.7 2013 Comunicación de 
caso ACP 1  1 — — — Cirugía 

Plicht et al.8 2013 
Registro 
unicéntrico 
(n = 34) 

ACP 6 6 — — — Anticoagulación 

Elabbassi et al.9 2013 Comunicación de 
caso Watchman 1 1 — — — Anticoagulación 

Fernández-Rodríguez et 
al.10 2013 Comunicación de 

caso ACP 1 1 — — — Anticoagulación 

López-Mínguez et al.11 2013 
Registro 
unicéntrico 
(n = 35) 

ACP 5 5 — — — Anticoagulación 

Meincke et al.12 2013 
Registo 
unicéntrico 
(n = 59) 

Watchman 3 3 — — — Anticoagulación 

Chun et al.13 2013 Registro 
unicéntrico 

Watchman 
(38) + ACP 4 4 — — — Antiagregación o 

anticoagulación 
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(n = 78) (40) 

Faustino et al.14 2013 
Registro 
unicéntrico 
(n = 22) 

Watchman 
(2) + ACP (20) 1 1 — — — Anticoagulación 

Dilling-Boer et al.15 2014 Comunicación de 
caso ACP 1 — — 1 — Cirugía 

Schiettekatte et al.16 2014 Comunicación de 
caso ACP 1 — — 1 — Cirugía 

Ternacle et al.17 2014 Comunicación de 
caso ACP 1 1 — — — Anticoagulación 

Wiebe et al.18 2014 
Registro 
unicéntrico  
(n = 57) 

ACP 2 2 — — — Anticoagulación 

Freixa et al.19 2014 
Registro 
unicéntrico 
(n = 24) 

Amulet 1 1 — — — Anticoagulación 

Gafoor et al.20 2014 
Registro 
unicéntrico 
(n = 49) 

Watchman 
(26) + ACP 
(27) 

1 1 — — — Anticoagulación 

López-Mínguez et al.21 2015 
Registro 
multicéntrico 
(n = 158) 

ACP 13 — 13c — — Anticoagulación 

Ketterer et al.22 2015 
Registro 
unicéntrico 
(n = 46) 

Watchman 4 4 — — — Anticoagulación 

Kebernik et al.23 2015 
Registro 
unicéntrico 
(n = 96) 

ACP 2 2 — — — Anticoagulación 

Freixa et al.24 2015 Comunicación de 
caso Amulet 1 — 1 — — Anticoagulación 

Świątkiewicz et al.25 2016 Comunicación de 
caso Watchman 1 1 — — — Cirugía 

Qazi et al.26 2016 Comunicación de 
caso Watchman 1 — — 1d — Anticoagulación 
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ACP: Amplatzer Cardiac Plug; ETE: ecocardiografía transesofágica. 
aMomento en el que se detectó trombosis asociada a dispositivo (≤ 6 meses; > 6 y ≤ 12 meses; > 12 y ≤ 24 meses o > 24 meses tras implante del dispositivo). 
bRegistro unicéntrico de seguimiento de casos de oclusión incompleta de orejuela izquierda. 
cNo se detalla en la publicación el momento exacto del diagnóstico de trombosis. 
dRecurrencia de trombosis a los 24 meses diagnosticada en la ETE a los 12 meses. 
 

Ledwoch et al.27 2016 Registro 
unicéntrico Watchman 1 1 — — — Anticoagulación 

Saw et al.28 2017 
Registro 
multicéntrico 
(n = 339) 

ACP 11 — — 11c — Antiagregación o 
anticoagulación 
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