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0 Material suplementario

Trombosis tardia asociada a dispositivo de cierre percutaneo de orejuela. ¢Es poco frecuente o esta infradiagnosticada?

Tabla del material suplementario
Revision bibliografica de casos publicados de trombosis asociada a dispositivos de cierre percutaneo de orejuela
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Diagndstico de trombosis?

, Afo Tipo de . . Casos de <6 >6—<12 >12——< | >24 .,
Articulo L, S Dispositivo . Resolucién
publicacion publicacién trombosis meses meses 24 meses MENES
Registro
Sick et al.! 2007 multicéntrico Watchman 4 4 — — — Anticoagulacion
(n=66)
C icacion d .
Cardona et al.2 2011 C:Sr’(r)\unlcaaon ® |acp 1 1 — — — Anticoagulacion
. C icacion d . .
Cruz-Gonzalez et al® 2011 C:Sr’(r)\unlcaaon ® |acp 1 1 — — — Anticoagulacion
Registro
Bai et al.* 2012 unicéntrico Watchman 1 — — 1 — Anticoagulacion
(n =58)
Chowdhury et al.” 2012 S;)srzunlcauon de Watchman 1 1 - - - Anticoagulacién
C cion d ,
Gasparini et al.® 2012 C:Sr’(r)\unlcaaon ® | watchman 1 1 — — — Anticoagulacion
C cion d ,
Lammers et al.’” 2013 ormunicacion @€ 1 acp 1 1 - - - Cirugia
caso
Registro
Plicht et al.® 2013 unicéntrico ACP 6 6 — — — Anticoagulacion
(n=34)
Elabbassi et al.? 2013 S;)srzunlcauon de Watchman 1 1 - - - Anticoagulacién
Fernandez-Rodri t C icacién d .
e;(r)man ez-Rodriguez e 5013 omunicaciénde | ., 1 1 . . . Anticoagulacion
al. caso
Registro
Lopez-Minguez et al.! 2013 unicéntrico ACP 5 5 — — — Anticoagulacion
(n =35)
Registo
Meincke et al.’? 2013 unicéntrico Watchman 3 3 — — — Anticoagulacion
(n=59)
Chun et al.13 2013 Registro Watchman 4 4 . . . Antiagregacion o

unicéntrico

(38) + ACP

anticoagulacion




Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 13/02/2026. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

(n=78) (40)
Registro
Faustino et al.? 2013 unicéntrico Watchman 1 — — Anticoagulacion
(2) + ACP (20)
(n=22)
c —— ,
Dilling-Boer et al.’® 2014 omunicacion de ACP 1 - 1 Cirugia
caso
Schiettekatte et al.1® 2014 S:S“;“”'Cac'on de | acp 1 — 1 Cirugia
Ternacle et al.’ 2014 S:Sn;unlcauon de ACP 1 — — Anticoagulacion
Registro
Wiebe et al.!8 2014 unicéntrico ACP 2 — — Anticoagulacion
(n=57)
Registro
Freixa et al.?® 2014 unicéntrico Amulet 1 — — Anticoagulacion
(n=24)
Registro Watchman
Gafoor et al.?° 2014 unicéntrico (26) + ACP 1 — — Anticoagulacion
(n=49) (27)
Registro
Lépez-Minguez et al.?? 2015 multicéntrico ACP 13 13¢ — Anticoagulacion
(n=158)
Registro
Ketterer et al.?? 2015 unicéntrico Watchman 4 — — Anticoagulacion
(n=46)
Registro
Kebernik et al.? 2015 unicéntrico ACP 2 — — Anticoagulacion
(n=96)
Freixa et al.?* 2015 S:Sn;unlcauon de Amulet 1 1 — Anticoagulacion
Swiatkiewicz et al.? 2016 S:Sn;unlcauon de Watchman 1 — — Cirugia
c — .
Qazi et al.?® 2016 omunicacion de Watchman 1 — 19 Anticoagulacion

caso
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Ledwoch et al.?’ 2016 Reg|s,tro. Watchman 1 — Anticoagulacion
unicéntrico
Registro Antiagregacion o
Saw et al.28 2017 multicéntrico ACP 11 11¢ \agregacior
(n = 339) anticoagulacion

ACP: Amplatzer Cardiac Plug; ETE: ecocardiografia transesofagica.
@Momento en el que se detectd trombosis asociada a dispositivo (< 6 meses; > 6y <12 meses; > 12 y < 24 meses 0 > 24 meses tras implante del dispositivo).

bRegistro unicéntrico de seguimiento de casos de oclusién incompleta de orejuela izquierda.

°No se detalla en la publicacién el momento exacto del diagndstico de trombosis.
dRecurrencia de trombosis a los 24 meses diagnosticada en la ETE a los 12 meses.
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